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POLSKI
WAŻNE INFORMACJE

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu marki 
Soehnle Professional. Produkt wyprodukowany został z 
uwzględnieniem najnowszej techniki i zoptymalizowany pod kątem 
łatwości obsługi.
W razie pytań bądź problemów z obsługą wagi niemowlęcej, które 
nie zostały wyjaśnione w niniejszej instrukcji obsługi, prosimy o 
kontakt z punktem serwisowym Soehnle Professional lub kontakt z 
nami na stronie www.soehnle-professional.com.

■ Przeznaczenie
Składana waga niemowłęca Soehnle Professional 8320 
przeznaczona jest do ważenia niemowląt. Waga ta nie nadaje się 
do zastosowania w obszarach, gdzie wymagane jest stosowanie 
wag legalizowanych. Waga odpowiada obowiązującym wymogom 
dyrektyw Wspólnoty Europejskiej 2004/108/EC i 2006/95/EC.

■ Wksazówki bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o 
przeczytanie informacji znajdujących się w tej instrukcji obsługi. 
Zawierają one ważne wskazówki dotyczące instalacji, właściwego 
użytkowania oraz konserwacji urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie przestrzegane 
będą następujące instrukcje: urządzenia przewidziane są do 
użytkowania w budynkach. Urządzenie spełnia wymagania 
dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Należy unikać 
przekroczenia maksymalnych wartości podanych w normach. W 
razie problemów prosimy o kontakt z punktem serwisowym 
Soehnle Professional.

■ Czyszczenie
Do czyszczenia wagi stosować należy wilgotną ściereczkę i 
dostępne na rynku detergenty. Nie należy używać środków 
ściernych.

■ Konserwacja
Techniczna kontrola pomiarowa przeprowadzona została przez 
producenta. Waga nie wymaga rutynowej konserwacji. Zaleca się 
jednak okresową kontrolę dokładności wagi. Częstotliwość 
zalecanych kontroli zależy od zastosowania i stanu ogólnego wagi. 
W przypadku stwierdzonych odchyleń (przy 15 kg ≥ 50 g) prosimy 
o kontakt ze sprzedawcą wagi lub punktu serwisowego Soehnle 
Professional. Naprawy urządzenia mogą być wykonywane jedynie 
przez autoryzowany serwis Soehnle Professional z użyciem 
oryginalnych części zamiennych.

■ Wskazówka
Urządzenie spełnia wymogi dotyczące dyrektywy o ochronie 
przeciwzakłóceniowej 2004/108/EC. Po wpływem ekstremalnych 
zakłóceń elektrostatycznych lub elektromagnetycznych, np. użycie 
w bezpośrednim otoczeniu urządzenia urządzenia radiowego lub 
telefonu komórkowego, może wpłynąć na wartość wskazanego 
wyniku pomiaru. Po usunięciu zakłócenia możliwe jest ponowne 
użycie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, ewentualnie 
konieczne jest ponowne włączenie.

Mają Państwo przed sobą instrument pomiarowy. Przeciąg, 
wibracje, szybkie zmiany temperatury i nasłonecznienie mogą 
wpływać na wynik pomiaru.  
Waga odpowiada stopniowi ochronnemu IP 54. Należy unikać 
wysokiej wilgotności powietrza, oparów, agresywnych płynów oraz 
silnego zabrudzenia.

■ Gwarancja
W przypadku wystąpienia wady produktu, za którą odpowiedzialna 
jest firmy Soehnle Professional, Soehnle Professional ma prawo 
wyboru pomiędzy usunięciem wady lub dostarczeniem produktu na 
wymianę. Wymienione części stają się własnością Soehnle 
Professional. Jeśli próba usunięcia wady lub dostawy urządzenia w 
ramach wymiany nie powiedzie się, obowiązują przepisy ustawowe. 
Okres gwarancyjny wynosi 2 lata i rozpoczyna się w dniu zakupu. 
Prosimy o zachowanie faktury jako dowodu zakupu. W przypadku 
awarii prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub zespołem obsługi 
klienta Soehnle Professional.
Nie przejmuje się odpowiedzialności za szkody powstałe z
następujących powodów: nieodpowiednie, niewłaściwe 
przechowywanie lub zastosowanie, nieprawidłowy montaż bądź 
uruchomienie przez zamawiającego lub osoby trzecie, naturalne 
zużycie, zmiany na urządzeniu, nieprawidłowe lub niedbałe użycie,
w szczególności nadużycie, wpływy chemiczne, elektrochemiczne, 
elektryczne lub wilgotność, chyba że szkody spowodowane zostały 
przez Soehnle Professional. W przypadku znacznej zmiany 
warunków użytkowania urządzenia lub stanu materiału również 
przez wpływy klimatyczne czy inne, wygasa gwarancja 
prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Przyznanie gwarancji 
przez Soehnle Professional w pojedynczym przypadku oznacza 
zapewnienie wolnego od wad produktu w okresie gwarancyjnym. W 
przypadku konieczności ewentualnego transportu zwrotnego 
prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania.

■ Utylizacja wagi
Waga niemowlęca nie zawiera substancji 
szkodliwych dla środowiska zgodnie z obecnym 
stanem wiedzy. Ten produkt nie może być 
traktowany jako normalne odpady, lecz powinien 
być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Dalsze informacje na ten temat otrzymają Państwo w urzędzie 
miasta, firmach utylizacyjnych lub w firmie, w której zakupili 
Państwo produkt.
Utylizacja baterii: baterii nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. 
Jako konsument są Państwo zobligowani do zwrotu zużytych 
baterii. Baterie oddać można w publicznych punktach zbiorczych 
lub wszędzie tam, gdzie sprzedawane są baterie danego rodzaju. 
Baterie zawierające substancje szkodliwe opatrzone są 
następującymi zankami: Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria 
zawiera kadm,  Hg = bateria zawiera rtęć.

Soehnle Industrial Solutions GmbH Gaildorfer Straße 6 
· DE-71522 Backnang Telefon +49 (0) 71 91 / 34 53-0 · 
Telefax -211 www.soehnle-professional.com
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WAGA NIEMOWLĘCA 8320 
URUCHOMIENIE WAGI
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USUWANIE BŁĘDÓW

WAGA NIEMOWLĘCA 8320
WAŻENIE i TAROWANIE 
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■ Polski
W przypadku odchyleń ze względu na użytkowanie urządzenia poza granicami Niemiec na różnych 
szerokościach i długościach geograficznych, możliwa jest kalibracja wagi przez użytkownika. 

• Włączyć wagę. Zanim pojawi się zero nacisnąć dwa razy przycisk "kg/lb"

• Przycisk "kg/lb" pozostawić naciśnięty do momentu pojawienia się na wyświetlaczu "CAL"

• W momencie pojawienia się na wyświetlaczu "5.00", obciążyć wgę 5 kg, następnie na wyświetlaczu pojawi się "ISN"

• W momencie pojawienia się na wyświetlaczu "10.00", obciążyć wagę kolejnymi 5 kg aż na wyświetlaczu pojawi się ponownie "ISN"

• Kalibracja została zakończona, prosimy o wyłączenie wagi.

WAGA NIEMOWLĘCA 8320
KALIBRACJA PRZEZ UŻYTKOWNIKA 




