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ACCU-TELL® 
Multi Drug Panel (Urine) 

Test narkotykowy z moczu 
 

Wyłącznie do zastosowania in vitro 
 

Do użytku z próbkami moczu 
 

Niniejsza ulotka dołączona jest do produktów: 
Nr katalogowy Nazwa produktu            
ABT-DOA-E320   Multi-12 Drug Panel (Urine) 
ABT-DOA-E319   Multi-11 Drug Panel (Urine)          
ABT-DOA-E53    Multi-10 Drug Panel (Urine)  
ABT-DOA-E75    Multi-9 Drug Panel (Urine) 
ABT-DOA-E74    Multi-8 Drug Panel (Urine) 
ABT-DOA-E73    Multi-7 Drug Panel (Urine) 
ABT-DOA-E32    Multi-6 Drug Panel (Urine)   
ABT-DOA-E31    Multi-5 Drug Panel (Urine)   
ABT-DOA-E45    Multi-4 Drug Panel (Urine) 
ABT-DOA-E44    Multi-3 Drug Panel (Urine) 
ABT-DOA-E51    Multi-2 Drug Panel (Urine) 
 
Przeznaczenie 
Testy narkotykowe z moczu ACCU-TELL® Multi-Drug Panel 
(Urine) to szybkie testy immunochromatograficzne, służące do 
jakościowego i jednoczesnego wykrywania od jednego do 17 
wymienionych poniżej narkotyków w różnych kombinacjach w 
próbkach moczu ludzkiego. Stężenia cut-off i  bezpośrednie 
kalibratory dla tych narkotyków są następujące: 
 

Parametr Kalibrator Cut-off (ng/ml) 
AMP D-amfetamina 1000 ng/ml 
AMP D-amfetamina 500 ng/ml 
BAR Sekobarbital 200 ng/ ml 

 BAR Sekobarbital 300 ng/ml 
 BUP BUP-3-D-glukuronid 10 ng/ml 

BUP BUP-3-D-glukuronid 5ng/ml 
BZO Oksaazepam 300 ng/ml 
BZO Oksazepam 200 ng/ml 
COC Benzoiloekgonina 300 ng/ml 
EDDP EDDP 100 ng/ml 
KET Ketamina   1,000ng/ml 
MDMA 3,4-Metylenodioksyamfetamina 500 ng/ml 
MET D-metamfetamina 1000 ng/ml 
MET D-metamfetamina 500 ng/ml 
MPD Metylofenidat 500 ng/ml 
MTD Metadon 300 ng/ml 
OPI Morfina 2000 ng/ml 
OPI/MOR Morfina 300 ng/ml 
OXY Oksykodon 100 ng/ml 
PCP Fencyklidyna 25 ng/ml 
TCA Nortryptylina 1000 ng/ml 
THC 11-nor-D9-THC-9-COOH 50 ng/ml 
TML Tramadol 100 ng/ml 

 
Test służy do uzyskania wizualnego wyniku jakościowego i jest 
przeznaczony do użytku przez profesjonalistów medycznych, w 
tym profesjonalistów w miejscu opieki nad pacjentem, jako środek 
pomocniczy do określenia, czy pacjent przestrzega zaleceń 
terapeutycznych. Nie jest on przeznaczony do sprzedaży lub 
udostępniania laikom. 
Za pomocą tego testu można uzyskać jedynie wstępny wynik 
analityczny. W celu uzyskania potwierdzonego wyniku 
analitycznego należy zastosować bardziej specyficzną, 
alternatywną metodę chemiczną. Preferowane metody 
potwierdzające to chromatografia gazowa ze spektrometrią mas 
(GC/MS) lub chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas 
(LC/MS). Szczególnie w przypadku, gdy wynik testu potraktować 
należy jako tymczasowo pozytywny, zalecane jest 
przeprowadzenie badania lekarskiego z uwzględnieniem objawów 
klinicznych. 
 
ZASADA TESTU 
Test narkotykowy z moczu ACCU-TELL® Multi-Drug Panel (Urine) 
to jednostopniowy test immunologiczny, w którym znakowane 
chemicznie narkotyki (koniugaty narkotyk-białko) konkurują o 
ograniczone miejsca wiązań na przeciwciałach z narkotykami, 
które mogą być obecne w moczu. Panel testowy zawiera paski 
testowe pokryte koniugatami narkotyk-białko w obszarze linii 

testowych. Na jednym końcu każdego paska znajduje się strefa 
mieszania, pokryta koloidalnymi cząsteczkami złota sprzężonymi 
ze specyficznymi przeciwciałami przeciwko konkretnemu 
rodzajowi narkotyków. Jeśli wybrany narkotyk nie jest obecny w 
moczu, barwny roztwór koloidalnych cząsteczek złota 
sprzężonych ze specyficznymi przeciwciałami wędruje wraz z 
próbką w górę membrany pod wpływem działania sił kapilarnych, 
aż dojdzie do unieruchomionego w obszarze linii testowej 
koniugatu narkotyk-białko. Następnie barwny roztwór koloidalnych 
cząsteczek złota sprzężonych ze specyficznymi przeciwciałami 
łączy się z koniugatami narkotyk-białko i tworzy widoczne linie. 
Tworzenie się widocznego osadu w obszarze linii testowej 
wskazuje na brak obecności narkotyku w moczu. Jeśli narkotyk 
jest obecny w moczu, antygen narkotyku lub jego metabolitu 
konkuruje z koniugatem narkotyk-białko naniesionym w obszarze 
linii testowych o ograniczoną liczbę przeciwciał.  Jeśli stężenie 
narkotyku jest wystarczające, narkotyk wypełni ograniczone 
miejsca wiązań na przeciwciałach. Zapobiegnie to połączeniu 
barwnego roztworu koloidalnych cząsteczek złota sprzężonych z 
przeciwciałami z koniugatem narkotyk-białko. Dlatego też brak 
kolorowej linii w obszarze linii testowej należy traktować jako 
wynik pozytywny. 
W obszarze kontrolnym (C) każdego paska znajduje się linia 
kontrolna z inną reakcją antygen-przeciwciało, której pojawienie 
się wskazuje na poprawność procedury testowej. Pojawienie się 
linii kontrolnej jest niezależne od obecności narkotyku bądź jego 
metabolitu. Brak linii kontrolnej wskazuje na niepoprawny 
przebieg testu – w takim wypadku uzyskany wynik jest nieważny, 
a kasetę testową należy zutylizować.  
 
ODCZYNNIKI I MATERIAŁY 
Materiały załączone 
• Panele testowe 
• Ulotka informacyjna 
Materiały wymagane, ale niezałączone 
• Pojemnik na próbki 
• Timer 
• Kontrola pozytywna i negatywna 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
• Tylko do profesjonalnego zastosowania in vitro.  
• Nie używać testu, jeśli opakowanie foliowe jest uszkodzone. 
• Próbki moczu mogą być potencjalnie zakaźne. Należy stosować 

się do odpowiednich procedur obchodzenia się z próbkami i ich 
utylizacji. 

• W celu uniknięcia zakażenia krzyżowego próbek należy każdą 
próbkępobierać do osobnego pojemnika na próbki za pomocą 
osobnej pipety jednorazowej. 

 
PRZECHOWYWANIE I TERMIN WAŻNOŚCI 
Opakowania z panelami testowymi należy przechowywać w 
normalnej wilgotności i temperaturze pokojowej lub w lodówce 
(2-30ºC) do upływu daty ważności podanej na opakowaniu. 
Produkt jest wrażliwy na wilgoć i powinien zostać zużyty 
natychmiast po otwarciu. Testy znajdujące się w nieprawidłowo 
zamkniętym opakowaniu należy wyrzucić. 
 
POBIERANIE I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK 
Pobieranie próbek moczu: Test narkotykowy z moczu 
ACCU-TELL® Multi-Drug Panel (Urine) został opracowany do 
użytku z próbkami moczu. Świeży mocz nie wymaga specjalnego 
traktowania ani obróbki wstępnej. Próbkę moczu należy zebrać do 
czystego i suchego pojemnika. Można użyć moczu zebranego o 
dowolnej porze dnia. Próbki moczu z widocznymi osadami należy 
odwirować, przefiltrować lub pozostawić do momentu opadnięcia 
osadu, aby uzyskać czystą próbkę do badania.  
Przechowywanie próbek moczu: Zaleca się przeprowadzenie 
testu niezwłocznie po zebraniu próbki moczu. Świeży mocz może 
być przechowywany w temperaturze pokojowej (25ºC) do 4 
godzin lub w lodówce (2-8ºC) do 48 godzin przed wykonaniem 
testu. W przypadku dłuższego przechowywania, próbki można 
zamrozić i przechowywać w temperaturze poniżej -20ºC. Próbki, 
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które były przechowywane w lodówce, należy przed badaniem 
doprowadzić do temperatury pokojowej. Próbki uprzednio 
zamrożone należy rozmrozić, doprowadzić do temperatury 
pokojowej i dokładnie wymieszać przed badaniem.  
Uwaga: Próbki moczu i wszystkie materiały mające z nimi kontakt 
powinny być traktowane i usuwane w taki sposób, jakby mogły 
przenosić zakażenie. Unikać kontaktu ze skórą poprzez noszenie 
rękawiczek i odpowiedniego stroju laboratoryjnego. 

PROCEDURA TESTOWA 
WAŻNE: Panel testowy, próbkę pobraną od pacjenta oraz 
roztwory kontrolne doprowadzić do temperatury pokojowej 
(15-30°C) przed rozpoczęciem testu. Test przeprowadzić 
niezwłocznie po otwarciu opakowania z panelem testowym. 
1. Wyjąć panel testowy z zapieczętowanego opakowania i
przeprowadzić test tak szybko jak to możliwe.
2. Zdjąć plastikową osłonę z panela pasków testowych. Zanurzyć
wystające z obudowy paski testowe w próbce moczu do linii
maksymalnego poziomu zanurzenia oznaczonej jako “MAX”.
Włączyć timer.
3. Umieścić panel testowy na czystej, poziomej powierzchni.

Odczyt wyniku: 
4. Wynik należy odczytać po upływie 5 minut. Negatywny wynik
można jednakże odczytać już po upływie 3 minut, przy wyniku
pozytywnym konieczne jest odczekanie pełnych 5 minut.
5. Wyniku nie należy odczytywać po upływie więcej niż 10 minut
od zanurzenia w próbce moczu.

INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU 

POZYTYWNY: Pojawia się jedna czerwona 
linia w obszarze linii kontrolnej (C). Brak linii 
lub zabarwienia w obszarze linii testowej (T). 

NEGATYWNY: Na membranie pojawiają się 
dwie czerwone linie. Jedna w obszarze linii 
kontrolnej (C) i jedna w obszarze linii testowej 
(T). 

NIEWAŻNY: Linia kontrolna nie zabarwia się. 
Wyniki z dowolnego testu, który nie wytworzył linii 
kontrolnej w określonym czasie odczytu, należy 
odrzucić. Sprawdzić procedurę i powtórzyć ją z 
nowym testem. Jeśli problem będzie się 
powtarzał, przerwać korzystanie z zestawu i 
skontaktować się ze sprzedawcą. 

WSKAZÓWKA: 
1. Intensywność koloru linii w obszarze linii testowej (T) zależy od

stężenia analitów zawartych w próbce. Dlatego każdą
intensywność koloru linii w obszarze linii testowej należy
odczytywać jako wynik pozytywny. Należy pamiętać, że jest to
test jakościowy i nie należy go używać do określenia stężenia
analitów w próbce.

2. Najbardziej prawdopodobne przyczyny braku linii kontrolnej to
niewystarczająca objętość próbki, nieprawidłowa technika
przeprowadzenia testu lub użycie go po upływie terminu
ważności.

KONTROLA JAKOŚCI 
• Dobra praktyka laboratoryjna zaleca stosowanie materiałów

kontrolnych w celu zapewnienia prawidłowego działania
zestawu testowego. Próbki do kontroli jakości są dostępne ze
źródeł komercyjnych i zaleca się ich codzienne stosowanie.
Należy stosować tą samą procedurę testową, co w przypadku
próbki moczu. Kontrole powinny być dobrane odpowiednio do
stężenia cut-off testu. Jeśli wartości kontroli nie mieszczą się w
ustalonych granicach, wyniki testu są nieważne. Użytkownicy
powinni postępować zgodnie z odpowiednimi wytycznymi
dotyczącymi przeprowadzania zewnętrznych kontroli jakości.

• Test narkotykowy z moczu ACCU-TELL® Multi-Drug Panel
(Urine) posiada wbudowaną kontrolę proceduralną w postaci
różnych reakcji antygen-przeciwciało w obszarze kontrolnym
(C) na każdym pasku testowym. Pojawienie się linii kontrolnej
jest niezależne od obecności narkotyku bądź jego metabolitu.
Jeśli linia kontrolna nie pojawia się, panel testowy należy
wyrzucić. Obecność linii kontrolnej w obszarze kontrolnym
służy jako potwierdzenie, że 1) dodano odpowiednią ilość
próbki i że 2) uzyskano odpowiedni przepływ.

OGRANICZENIA TESTU 
1. Test przeznaczony jest do użytku wyłącznie z próbkami

moczu ludzkiego.
2. Wynik pozytywny któregokolwiek z testów wskazuje jedynie na

obecność narkotyku/metabolitu i nie służy do wykrywania lub
pomiaru stopnia odurzenia.

3. Istnieje możliwość, że błąd techniczny lub proceduralny, jak
również inne substancje lub czynniki niewymienione mogą
zakłócać test i powodować fałszywe wyniki. Przejdź do punktu
SPECYFICZNOŚĆ, aby znaleźć wykaz substancji, które
dadzą pozytywne wyniki/nie zakłócą działania testu.

4. Jeśli narkotyk/metabolit jest obecny w próbce moczu, badanie
nie wskazuje na częstotliwość zażywania narkotyków ani nie
rozróżnia narkotyków od niektórych pokarmów i leków.

CHARAKTERYSTYKA 
Dokładność 
Dokładność testu narkotykowego z moczu ACCU-TELL® 
Multi-Drug Panel (Urine) została oznaczona poprzez poddanie 
próbki moczu analizie GC/MS.  

Próbka EDDP100 KET MDMA MET MET500 MOP300 MTD 
Pozytywny 98,6% 98% 100% 96,8% 96,9% 96,8% 96,1% 
Negatywny 100% 98,6% 100% 100% 100% 100% 100% 

Łącznie 99,1% 98,3% 100% 98,3% 98,3% 98,2% 98,1% 

Próbka MPD OPI OXY100 PCP TCA THC TML 
Pozytywny 97,7% 97,6% 96,1% 97,8% 92,1% 96,8% 98,4% 
Negatywny 98,4% 98,4% 100% 100% 100% 98,3% 100% 

Łącznie 98,1% 98,1% 98,1% 98,9% 96,8% 97,5% 99,1% 
*UWAGA: BUP bazuje na danych LC/MS zamiast GC/MS

Czułość analityczna 
Czułość testu narkotykowego z moczu ACCU-TELL® Multi-Drug 
Panel (Urine) oznaczono poprzez zbadanie kontroli 
potwierdzonych za pomocą analizy GC/MS w stężeniu zerowym, 
-50% cut-off, -25% cut-off, cut-off, +25% cut-off, +50% cut-off i
3-krotnym cut-off. Wyniki zestawiono poniżej:

Narkotyk n AMP AMP500 BAR BUP BUP5 BZO COC 
(Cut-off ) - + - + - + - + - + - + - + 
Zerowe 50 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 

50% Cut-off 50 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 
75% Cut-off 50 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 

Cut-off 50 16 34 14 36 11 39 25 25 21 29 17 33 11 39 
125% Cutoff 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 
150% Cutoff 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 
3× Cut-off 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 

Narkotyk 
 

n EDDP100 KET MDMA MET MET500 MOP MTD 
(Cut-off ) - + - + - + - + - + - + - + 
Zerowe 50 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 

50% 50 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 
75% 

 
50 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 

Cut-off 50 25 25 16 34 25 25 23 27 10 40 18 32 6 44 
125% 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 
150% 

 
50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 

3×Cut-off 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 
Narkotyk n MPD OPI2000 OXY100 PCP TCA THC TML 
(Cut-off ) - + - + - + - + - + - + - + 

Próbka AMP AMP500 BAR BUP* BUP 5* BZO COC 
Pozytywny 95,8% 95,9% 97,8% 100% 100% 88,6% 98,2% 
Negatywny 100% 100% 98,1% 100% 100% 98,2% 98,1% 

Łącznie 98,1% 98,1% 98% 100% 100% 94,9% 98,2% C 
T 

C 
T 

C 
T 

C 
T 

URINE SAMPLE
SHOULD NOT TOUCH
THE PLASTIC DEVICE

Multi-Drug
Rapid Test Panel

URINE SAMPLE
SHOULD NOT TOUCH
THE PLASTIC DEVICE

URINE SAMPLE
SHOULD NOT TOUCH
THE PLASTIC DEVICE

Zdjąć 
osłonę

Linia MAX
Linia MIN

Pozytywny

Negatywny

Nieważny
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Zerowe 50 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 
50% Cut-off 50 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 
75% Cut-off 50 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 

Cut-off 50 22 28 13 37 19 31 9 41 9 41 17 33 11 39 
125% Cutoff 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 
150% Cutoff 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 
3× Cut-off 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 

 
Specyficzność 
Specyficzność testu narkotykowego z moczu ACCU-TELL® 
Multi-Drug Panel (Urine) została sprawdzona poprzez dodanie 
różnych narkotyków, metabolitów narkotyków i innych składników, 
które mogą występować w normalnym, niezawierającym 
narkotyków moczu ludzkim. Specyficzność testu narkotykowego z 
moczu ACCU-TELL® Multi-Drug Panel (Urine) na minimalnym 
poziomie detekcji (cut-off) nie zmienia się, jeśli pH próbek moczu 
mieści się w zakresie od 3,0 do 8,5 pH, a ciężar właściwy w 
zakresie ok. 1,005 do 1,03. Stwierdzono, że następujące związki 
dają wyniki pozytywne, gdy są badane na poziomach większych 
niż stężenia (w ng/ml) wymienione poniżej: 
Związki pochodne amfetaminy 1000 
D-amfetamina 1,000 
I-amfetamina >100,000 
D-metamfetamina >100,000 
I-metamfetamina >100,000 
3,4-Metylenodioksyamfetamina 1,250 
3,4-Metylenodioksymetamfetamina >100,000 
3,4-Metylenodioksy-N-etyloamfetamina >100,000 
4-Metoksyamfetamina 625 
Fentermina 1,250 
Tyramina >100,000 
Związki pochodne amfetaminy 500 
D-amfetamina 500 
l-amfetamina 50,000 
3,4-Metylenodioksyamfetamina 625 
Fentermina 1,250 
4-Metoksyamfetamina 625 
Tyramina >100,000 
Związki pochodne barbituranów 300 
Sekobarbital 300 
Allobarbital 1,250 
Alphenal 625 
Amobarbital 625 
Aprobarbital 188 
Butabarbital 94 
Butalbital 2,500 
Butethal 200 
Cyclopentobarbital 400 
Pentobarbital 1,000 
Fenobarbital 300 
Związki pochodne barbituranów 200 
Sekobarbital 200 
Allobarbital 820 
Alphenal 500 
Amobarbital 500 
Aprobarbital 130 
Butabarbital 70 
Butalbital 1,800 
Butethal 150 
Cyclopentobarbital 300 
Pentobarbital 730 
Fenobarbital 200 
Związki pochodne buprenorfiny 10 
Buprenorfina 10 
Buprenorfino–3–β–D–glukuronid 10 
Norbuprenorfina 50 
Norbuprenorfino–3–β–D–glukuronid  100 
Związki pochodne buprenorfiny 5 
Buprenorfina 5 
Buprenorfino–3–β–D–glukuronid 5 
Norbuprenorfina 25 
Norbuprenorfino–3–β–D–glukuronid 50 
Związki pochodne benzodiazepin 300 
Oksazepam 300 
Alprazolam 125 
Bromazepam 625 
Chlorodiazepoksyd 2500 
Klobazam 63 
Klonazepam 2500 
Klorazepam 3330 
Desalkflurazepam 250 
Diazepam 250 
Estazolam 5000 

Fentanyl >100,000 
Flunitrazepam 375 
Flurazepam >100,000 
Lorazepam 1250 
Lormetazepam 1250 
Medazepam >100,000 
Midazolam >100,000 
Nitrazepam 25000 
Norchlorodiazepoksyd 250 
Nordiazepam 500 
Prazepam >100,000 
Temazepam 63 
Triazolam 5000 
Związki pochodne benzodiazepin 200 
Oksazepam 200 
Alprazolam 80 
Bromazepam 400 
Chlorodiazepoksyd 1700 
Klobazam 40 
Klonazepam 1700 
Klorazepam 2200 
Desalkflurazepam 160 
Diazepam 160 
Estazolam 3300 
Fentanyl >100,000 
Flunitrazepam 250 
Flurazepam >100,000 
Lorazepam 800 
Lormetazepam 800 
Medazepam >100,000 
Midazolam >100,000 
Nitrazepam 16500 
Norchlorodiazepoksyd 160 
Nordiazepam 320 
Prazepam >100,000 
Temazepam 40 
Triazolam 3200 

Związki pochodne kokainy 300 
Benzoiloekgonina 300 
Kokaina 1,000 
Ekgonina 100,000 
Ester metylowy ekgoniny >100,000 
Związki pochodne EDDP 100 
EDDP 100 
Petydyna >100,000 
Metadon >100,000 
Norfentanyl >100,000 
Fencyklidyna >100,000 
Promazyna 50,000 
Prometazyna 25,000 
Prothipendyl 50,000 
Prozine 12,500 
Związki pochodne ketaminy 1000 
Ketamina 1,000 
Norketamina 1,000 
Dekstrometorfan ＞100000 
Dextrorphan tartrate ＞100000 
D-Norpropoxyphene 31,250 
EDDP ＞100000 
Petydyna 12,500 
Sól hemisiarczanowa mefenterminy 50,000 
Metadon 12,500 
D-metamfetamina 12,500 
3,4-Metylenodioksy-N-etyloamfetamina 25,000 
Chlorowodorek nordoksepiny 25,000 
Fencyklidyna 5,000 
Promazyna 8,000 
Prometazyna 25,000 
Związki pochodne Ecstasy 500 
3,4-Metylenodioksyamfetamina 500 
D-amfetamina >100,000 
l-amfetamina >100,000 
D-metamfetamina >100,000 
I-metamfetamina >100,000 
3,4-Metylenodioksyamfetamina 2,500 
3,4-Metylenodioksy-N-etyloamfetamina 156 
4-Metoksyamfetamina 50,000 
4-Metoksymetamfetamina >100,000 
Związki pochodne metamfetaminy 1000 
D-metamfetamina 1,000 
Chlorochina 25,000 
Fenfluramina 12,500 
l-metamfetamina 10,000 
Sól hemisiarczanowa mefenterminy 31,250 
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3,4-Metylenodioksy-N-etyloamfetamina 50,000 
3,4-Metylenodioksymetamfetamina 313 
4-Metoksymetamfetamina 625 
(-)-Efedryna 4,000 
Związki pochodne metamfetaminy 500 
D-metamfetamina 500 
Chlorochina 12,500 
Fenfluramina 12,500 
l-metamfetamina 3,125 
Sól hemisiarczanowa mefenterminy 25,000 
MDEA 12,500 
MDMA 1,875 
PMMA 625 
(-)-Efedryna 2,000 
Związki pochodne morfiny 300 
Morfina 300 
Acetylokodeina 150 
Buprenorfina 3,125 
Kodeina 250 
Diacetylomorfina 250 
Dihydrokodeina 586 
Etylomorfina 200 
Hydrokodon 12,500 
Hydromorfon 12,500 
6-Monoacetylomorfina 250 
Morfino-3-glukuronid 2,500 
Nalorfina 25,000 
Tebaina 25,000 
Związki pochodne metadonu 300 
Metadon 300 
(-)-Alfametadol 2,000 
Związki pochodne MPD 500 
Metylofenidat 500 
Związki pochodne opiatów 2000 
Morfina 2,000 
Acetylokodeina 1,563 
Buprenorfina 25,000 
Kodeina 500 
Diacetylomorfina (Heroina) 1,250 
Dihydrokodeina 1,563 
Etylomorfina 800 
Hydromorfon 25,000 
Hydrokodon 50,000 
Petydyna >100,000 
6-Monoacetylomorfina (6-MAM) 1,250 
Morfino-3-β-d-glukuronid 12,500 
Chlorowodorek nalorfiny >100,000 
Oksykodon >100,000 
Oksymorfon >100,000 
Ryfampicyna >100,000 
Tebaina 50,000 
Związki pochodne oksykodonu 100 
Oksykodon 100 
Hydrokodon 25,000 
Hydromorfon 50,000 
Nalokson 50,000 
Oksymorfon 250 
Związki pochodne fencyklidyny 25 
Fencyklidyna 25 
Hydrokodon >100,000 
Hydromorfon >100,000 
4-hydroksyfencyklidyna 75 
Związki pochodne trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych 
Chlorowodorek nortryptyliny 1,000 
Amitryptylina 1,500 
Klomipramina >100,000 
Cyklobenzapryna 12,500 
Dezypramina 188 
Doksepina 2,000 
Imipramina  2,500 
Maprotylina 750 
Nordoksepina 500 
Opipramol 1,563 
Promazyna 1,000 
Prometazyna 6,250 
Protypendyl 25,000 
Protryptylina 6,250 
Prozine 1,250 
Trimipramina >100,000 
Związki pochodne marihuany 50 
11-nor-Δ9-THC-9-COOH 50 
11-nor-Δ8-THC-9-COOH 50 
11-hydroxy-Δ9-Tetrahydrocannabinol 50 
Δ8-Tetrahydrocannabinol 15,000 

Δ9-Tetrahydrocannabinol 15,000 
Cannabinol 20,000 
Cannabidiol >100,000 
Związki pochodne tramadolu 100 
Tramadol 100 
(+/-)Chlorfenamina 50,000 
Dimenhydrynat 50,000 
Difenhydramina 50,000 
Fencyklidyna 50,000 
(+)-Chlorfenamina >100,000 

 
Związki niereagujące krzyżowo 
Stwierdzono, że następujące związki nie wchodzą w reakcje 
krzyżowe podczas badania w stężeniach na poziomie 100 µg/ml. 
 

 

(-)-Efedryna (wyjątek: MET) Chlorfenamina Kwas szczawiowy 
(+)-Naproksen Kreatyna Penicylina-G 
(+/-)-efedryna (wyjątek: MET) Dekstrometorfan Feniramina 
4-Dimethyllaminoantiyrine Dextrorphan tartrate Fenotiazyna 

 
 
 
 
 
 
  

Acetaminofen (paracetamol) Dopamina Prokaina 
Aceton Erytromycyna Pantoprazol 
Albumina Etanol Pseudoefedryna 
Amitryptylina (wyjątek TCA) Furosemid Chinidyna 
Ampicylina Glukoza Ranitydyna 
Aspartam Eter glicerylowy gwajakolu Sertralina 
Aspiryna Hemoglobina Tyramina 
Benzokaina Ibuprofen Kwas askorbinowy (wit. C) 
Bilirubina Imipramina (wyjątek TCA) Trimeprazine 
2-Fenyloetyloamina Izoprenalina Wenlafaksyna 
Kofeina Lidokaina Ibuprofen 
Chlorochina Metadon (wyjątek MTD) 
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OBJAŚNIENIE SYMBOLI 

 Numer artykułu  
Ograniczenia 
temperatury 

 
Przeczytaj instrukcję 
użytkowania  Numer LOT 

 
Tylko do diagnostyki in 
vitro  
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użytku 
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