
Instrukcje dotyczące czyszczenia i dezynfekcji —
dla systemów CT, PET/CT, SPECT i SPECT/CT firmy
GE Healthcare

Wstęp
Czyszczenie i dezynfekcja są niezbędne do utrzymania odpowiedniego stanu systemu obrazowania.
Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy upewnić się wzrokowo, że urządzenie jest czyste, gdyż
pozostałości materii organicznej lub nieorganicznej mogą wpłynąć na proces dezynfekcji.

Niniejsze instrukcje użytkowania obejmują ogólne instrukcje czyszczenia i dezynfekcji systemów
obrazowania GE Healthcare oraz szczegółowe instrukcje dotyczące rzepów/pasków, opasek na
nadgarstki, blatu/stołu, paneli sterowania / przycisków gantry oraz akcesoriów. W zależności od
urządzenia/konfiguracji niektóre szczegółowe instrukcje mogą nie mieć zastosowania.

Niniejsze instrukcje użytkowania dotyczą zatwierdzonych środków czyszczących i dezynfekujących dla
danego produktu.

Z uwagi na rozmiary urządzeń oraz brak możliwości ich przemieszczania nie jest możliwe
przeprowadzenie automatycznego czyszczenia i dezynfekcji z użyciem przeznaczonej do tego celu
aparatury. Użytkownicy muszą przeprowadzać czyszczenie ręcznie.

Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania lub matrycą produkt-producent dostarczoną wraz
z systemem przez producenta.

Środki czyszczące/dezynfekujące

Sprawdź czas namaczania/kontaktu odpowiednich środków dezynfekujących. Upewnij się, że
przez cały czas namaczania/kontaktu urządzenie pozostaje odpowiednio namoczone.

Jeśli środek wymaga spłukania, po zakończeniu czyszczenia i dezynfekcji użyj niepozostawiają-
cej włókien szmatki oraz sterylnej wody oczyszczonej o neutralnym pH (PURW) do wytarcia
elementu. Przed przystąpieniem do spłukiwania upewnij się, że osiągnięty został pełny czas
namaczania/kontaktu.
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Środki czyszczące/dezynfekujące w aerozolu lub płynie

Jeśli stosujesz środek czyszczący lub dezynfekujący w postaci aerozolu lub płynu, nałóż go na
niepozostawiającą włókien szmatkę. Przed przystąpieniem do czyszczenia/dezynfekcji upewnij
się, że masz zapas szmatek.

Nie rozpylaj środka czyszczącego lub dezynfekującego bezpośrednio na system. Rozpylanie
środka bezpośrednio na system może spowodować uszkodzenie elementów.

Niniejszy dokument jest podręcznikiem obsługi dotyczącym czyszczenia i dezynfekcji systemu obrazo-
wania. Może zostać wykorzystany na potrzeby szkolenia personelu odpowiedzialnego za utrzymanie
czystości. Szczegółowe instrukcje czyszczenia oraz informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się
w podręczniku użytkownika.

Wstęp
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Ogólne instrukcje dotyczące czyszczenia
Poniższa część zawiera ogólne instrukcje dotyczące czyszczenia systemu. Szczegółowe procedury
dotyczące czyszczenia rzepów i akcesoriów opisano w odpowiednich częściach.

Czyszczenie: usuwanie zanieczyszczeń

Załóż nowe rękawice. Przygotuj zatwierdzone
środki.

Jeśli stosujesz środek w po-
staci aerozolu, nałóż go na
niepozostawiającą włókien
szmatkę.

Wytrzyj wszystkie strony
elementu do czysta, uży-
wając odpowiedniej liczby
świeżych ściereczek.

Upewnij się wzrokowo, że
urządzenie jest czyste.

Wyrzuć zużyte ściereczki
i rękawice.

Szczególne okoliczności: rowki, szczeliny i przyciski

Owiń ściereczkę wokół plastikowej karty lub wacika. Umieść krawędź lub końcówkę w szczelinach, rowkach
i przy krawędziach, a następnie delikatnie przesuwaj ście-
reczkę. Użyj takiej liczby świeżych ściereczek, jaka jest
potrzebna do wyczyszczenia elementu.

Ogólne instrukcje dotyczące czyszczenia
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Ogólne instrukcje dotyczące dezynfekcji
Poniższa część zawiera ogólne instrukcje dotyczące dezynfekcji systemu. Przed przystąpieniem do
dezynfekcji należy upewnić się wzrokowo, że urządzenie jest czyste. Szczegółowe procedury dotyczące
czyszczenia rzepów i akcesoriów opisano w odpowiednich częściach.

Dezynfekcja: eliminacja drobnoustrojów

Załóż nowe rękawice. Przygotuj zatwierdzone
środki.

Jeśli stosujesz środek w po-
staci aerozolu, nałóż go na
niepozostawiającą włókien
szmatkę.

Wytrzyj wszystkie strony
elementu, używając odpo-
wiedniej liczby świeżych
ściereczek.

Za pomocą świeżych ściere-
czek dokładnie namocz ele-
ment.

Upewnij się, że urządze-
nie pozostanie namoczone
przez czas kontaktu wska-
zany dla zastosowanego
środka.

Wyrzuć zużyte ściereczki
i rękawice.

Szczególne okoliczności: rowki, szczeliny i przyciski

Owiń ściereczkę wokół plas-
tikowej karty lub wacika.

Umieść krawędź lub końcówkę w szczelinach, rowkach i przy krawędziach, a następnie
delikatnie przesuwaj ściereczkę. Zawsze korzystaj ze świeżych ściereczek.

Ogólne instrukcje dotyczące dezynfekcji

5881700-1PL Wersja 2 4



Czyszczenie i dezynfekcja paneli sterowania /
przycisków gantry

Czyszczenie: usuwanie zanieczyszczeń

Załóż nowe rękawice. Przygotuj zatwierdzone
środki.

Wytrzyj wszystkie strony
elementu do czysta, uży-
wając odpowiedniej liczby
świeżych ściereczek.

Owiń ściereczkę wokół wa-
cika lub plastikowej karty.

Jeśli to konieczne, umieść
krawędź karty w szczelinie
lub rowku i delikatnie prze-
suwaj.

Upewnij się wzrokowo, że
urządzenie jest czyste.

Wyrzuć zużyte ściereczki
i rękawice.

Dezynfekcja: eliminacja drobnoustrojów

Załóż nowe rękawice. Wytrzyj wszystkie strony
elementu, używając odpo-
wiedniej liczby świeżych
ściereczek.

Owiń ściereczkę wokół wa-
cika lub plastikowej karty.

Jeśli to konieczne, umieść
krawędź karty w szczelinie
lub rowku i delikatnie prze-
suwaj.

Za pomocą świeżych ściere-
czek dokładnie namocz ele-
ment.

Upewnij się, że urządze-
nie pozostanie namoczone
przez czas kontaktu wska-
zany dla zastosowanego
środka.

Wyrzuć zużyte ściereczki
i rękawice.

Czyszczenie i dezynfekcja paneli sterowania / przycisków gantry
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Czyszczenie i dezynfekcja blatu/stołu
Czyszczenie: usuwanie zanieczyszczeń

Załóż nowe rękawice. Przygotuj zatwierdzone
środki.

Wytrzyj wszystkie strony
elementu do czysta, uży-
wając odpowiedniej liczby
świeżych ściereczek.

W przypadku rowków,
szczelin i przycisków: owiń
ściereczkę wokół plastiko-
wej karty.

Jeśli to konieczne, umieść
krawędź karty w szczelinie
lub rowku i delikatnie prze-
suwaj.

Upewnij się wzrokowo, że
urządzenie jest czyste.

Wyrzuć zużyte ściereczki
i rękawice.

Dezynfekcja: eliminacja drobnoustrojów

Załóż nowe rękawice. Wytrzyj wszystkie strony
stołu, używając odpowied-
niej liczby świeżych ściere-
czek.

W przypadku rowków,
szczelin i przycisków: owiń
ściereczkę wokół plastiko-
wej karty.

Używając świeżych ściere-
czek, dokładnie namocz stół.

Za pomocą świeżych ściere-
czek dokładnie namocz stół.

Upewnij się, że urządze-
nie pozostanie namoczone
przez czas kontaktu wska-
zany dla zastosowanego
środka.

Wyrzuć zużyte ściereczki
i rękawice.

Czyszczenie i dezynfekcja blatu/stołu
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Czyszczenie i dezynfekcja akcesoriów
Czyszczenie: usuwanie zanieczyszczeń

Załóż nowe rękawice. Przygotuj zatwierdzone
środki.

Wytrzyj wszystkie strony
elementu do czysta, uży-
wając odpowiedniej liczby
świeżych ściereczek.

Upewnij się wzrokowo, że
urządzenie jest czyste.

Wyrzuć zużyte ściereczki
i rękawice.

Dezynfekcja: eliminacja drobnoustrojów

Załóż nowe rękawice. Wytrzyj wszystkie strony
elementu, używając odpo-
wiedniej liczby świeżych
ściereczek.

Za pomocą świeżych ściere-
czek dokładnie namocz ele-
ment.

Upewnij się, że urządze-
nie pozostanie namoczone
przez czas kontaktu wska-
zany dla zastosowanego
środka.

Wyrzuć zużyte ściereczki
i rękawice.

Czyszczenie i dezynfekcja akcesoriów
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Czyszczenie i dezynfekcja rzepów/pasków
Czyszczenie: usuwanie zanieczyszczeń

Załóż nowe rękawice. Przygotuj zatwierdzone
środki.

Wytrzyj wszystkie strony
elementu do czysta, uży-
wając odpowiedniej liczby
świeżych ściereczek.

Owiń ściereczkę wokół kar-
ty, a następnie dociśnij kra-
wędź karty do rzepu i prze-
suń ją.

Używając ciasno zwiniętej
ściereczki, wycieraj rzep ok-
rężnymi ruchami.

Przepłucz rzepy/paski wodą
oczyszczoną (PURW).

Upewnij się wzrokowo, że
urządzenie jest czyste.

Wyrzuć zużyte ściereczki
i rękawice.

Dezynfekcja: eliminacja drobnoustrojów

Załóż nowe rękawice. Wytrzyj wszystkie strony
elementu, używając odpo-
wiedniej liczby świeżych
ściereczek.

Używając ciasno zwiniętej
ściereczki, wycieraj rzep ok-
rężnymi ruchami.

Używając świeżych ściere-
czek, dokładnie namocz pa-
sek.

Upewnij się, że urządze-
nie pozostanie namoczone
przez czas kontaktu wska-
zany dla zastosowanego
środka.

Wyrzuć zużyte ściereczki
i rękawice.

Czyszczenie i dezynfekcja rzepów/pasków
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Czyszczenie i dezynfekcja opasek na nadgarstki
Czyszczenie: usuwanie zanieczyszczeń

Załóż nowe rękawice. Przygotuj zatwierdzone
środki.

Wytrzyj wszystkie strony
elementu do czysta, uży-
wając odpowiedniej liczby
świeżych ściereczek.

Rozwiń wszystkie miejsca
łączenia i upewnij się wzro-
kowo, że szczeliny są czyste.

Wytrzyj zęby/zatrzask opa-
ski na nadgarstek.

Upewnij się wzrokowo, że
urządzenie jest czyste.

Wyrzuć zużyte ściereczki
i rękawice.

Dezynfekcja: eliminacja drobnoustrojów

Załóż nowe rękawice. Wytrzyj wszystkie strony
elementu, używając odpo-
wiedniej liczby świeżych
ściereczek.

Rozwiń wszystkie miejsca
łączenia i upewnij się wzro-
kowo, że szczeliny są wilgot-
ne.

Używając świeżych ściere-
czek, dokładnie namocz
opaskę.

Upewnij się, że urządze-
nie pozostanie namoczone
przez czas kontaktu wska-
zany dla zastosowanego
środka.

Wyrzuć zużyte ściereczki
i rękawice.

Czyszczenie i dezynfekcja opasek na nadgarstki

5881700-1PL Wersja 2 9



Historia zmian

Wersja Data Powód zmiany

1 Październik 2021 r. Pierwsze wydanie

2 Maj 2022 Update (Aktualizacja)

Historia zmian
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